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1. Onderwerp 
Deze procedure beschrijft de manuele analyse van HCG met behulp van de TestPack+Plus with OBC 
HCG Combo 

2. Toepassingsgebied 
Controle van zwangerschap 

3. Definities en termen 
HCG: human chorionic gonadotropin 

4. Principe 
Chromatographische immunoassay voor de kwalitatieve detectie van HCG 

5. Werkwijze 
5.1 Monstername 

Urine 
 

5.2 Werkwijze 
Reagentia mogen tussen 2 en 30°C bewaard worden tot vervaldatum vermeld op kit. 

 

Indien de testcassettes uit koelkast komen, laat deze dan eerst minimum 30 minuten op KT 
komen. Laat ook staal op kamertemperatuur komen. 
 
Open de test vlak voor gebruik. 
Zuig het staal op met bijgeleverde pipet tot aan de merkstreep. Laat het staal druppelsgewijs in de 
testcassette opening druppelen. 
Start onmiddellijk de timer en lees af na 5 minuten. 
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Onmiddellijk aflezen na incubatie 

 +    positief 

 -   negatief 

 
 
  
Resultaten niet vertrouwen indien: 

 
 
De “positive on board control” moet “aangevinkt” zijn, anders is de test ongeldig. 
De “negative on board control” mag geen “X” geven, indien wel betekent dit dat er in het staal een 
interfererende stof zit en dan is de test ongeldig. Test dan eventueel laten uitvoeren in het labo.  

 
 

Belangrijk: De test mag niet meer worden geïnterpreteerd wanneer de vereiste incubatietijd 
overschreden is 
 
 

Vul steeds het aanvraagformulier “HCG in urine” in en bezorg dit aan het labo !!! 

6. Opmerkingen 
 
Vals negatieve resultaten kunnen optreden bij te lage HCG concentratie  
Vals positieve resultaten kunnen optreden bij een aantal ziekte beelden (zie bijsluiter, steeds 
beschikbaar in het labo) 

7. Bijlagen 
 
Aanvraagformulier “HCG in urine” (FORA-0266), deze formulieren zijn steeds beschikbaar in het 
laboratorium. 


